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� dei criente: 
'-"' :i protocollo: 
�.ato a cura e 
:::,pol.sabilità di: 

: Localizzazione: 
Punto di campionamento: 
Analisi di: 
Data di campionamento: 
Condizioni Meteo: 
Altro: 

Parametro: 

AttivitàAlfa (1) 
AttiliitàBeta (1) 
Attività Trizio 
Attività Radon 

U.M.

Bq/1 
Bq/1 
Bq/1 
Bq/1 

RAPPORTO DI PROVA N° AC_S 472/2021 

AMAG Reti Idriche S.P.A. 
Via Damiano Chiesa, 18 
7075 \ 2021 
CLIENTE 

Data di ricevimento: 
Data di inizio prove: 
Data di fine prove: 
Data di emissione: 

INFORMAZJONI FORNITE DAL CLIENTE 

CARENTINO (AL) 
USCITA VASCA TORRE PIEZOMETRICA 
Acqua destinata al consumo umano 
28/04/2021 Ora: 08.30 
nuvoloso 

Risultato Incertezza L.Q. VP Metodo 

< - 0,04 (0,1) UNI EN ISO 11704 
< . 0,10 (0,5) UNI EN ISO 11704 
<" - 3 (100) UNI EN ISO 9698 
< . 5 (100) ISO 13164-4 

I laboratori declinano la responsabilità delle informazioni fornite dal cliente. 
I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono al solo campione sottoposto a prova così come ricevuto. 
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta di SMAT. 

29/04/2021 
29/04/2021 
03!05/2021 
11/05/2021 

Inizio 
Analisi 

29/04/2021 
29/04/2021 
29/04/2021 
29/04/2021 

Fine 
Analisi 

03/05/2021 
03/05/2021 
03/05/2021 
03/05/2021 

Qualora riportati, i valori dì incertezza. si intendono come incertezza estesa e sono relativi ad un livello dì probabilità P=95% e fattore di coperturà k=2 se 
non diversamente specificato. 

Legende applicabili qualora riportate nel presente Rapporto di Prova: 

VP "'Valore di Parametro (DLgs n� 31 · 02/02/2001 S041 GU n• 52 03/03/2001 e s.m.L) 
U.M. = Unità di Misura
L. Q. = .Limite <ii quantificazione
<=Inferiore al limite di quantificazione (L.Q.)
(1) "' La verifica del rispetto. del vàlore di parametro per la dose indicativa viene effettuata mediante una strategia di screening del contenuto <ii
radioattìvìtà, basata sulla concentrazione di attività alfa e beta totale (DJgs 28/2016, Allegato lii),
I valori di riferimento Indicati, pari a O, 1 Bq/1 per la concentrazione di attività alfa totale e 0,5 Bq/1 per la concentrazione di attività beta totale, assicurano il
rispetto del valore c;li parametro pl'!r la dose indicativa (O, 1 mSv/anno).

NOTE: 

Il Responsabile Funzion61Li:lbofatbri Ricerche e Controlli 

Chi 

___________ v ------···· fine sezione rapporto <lj prova-------·-------
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